
Retirer la capsule de 

protection, désinfecter les 

bouchons avec une 

compresse imbibée 

d’antiseptique alcoolique et 

laisser sécher 30-60 secondes

Friction  

des 

mains

Désinfecter la zone de 

prélèvement

VISSER à fond 

l’adaptateur 

BACT/ALERT

au dispositif de 

prélèvement  à 

ailettes

Pratiquer la 

ponction 

veineuse à l’aide 

de l’aiguille

ou+

1 Flacon 

pédiatrique

unique

Placer l’adaptateur sur le 

flacon aérobie en pressant 

le long du flacon. Remplir 

jusqu’au repère visuel.

Remplir le flacon

anaérobie

Identifier les contenants.

Coller les étiquettes 

verticalement sur le cadre 

prévu à cet effet

Ne plus palper la 

veine après cette 

étape

Flacon aérobie et anaérobie : utiliser 

le repère visuel de remplissage (10 ml) 

Ne pas masquer le repère de 

remplissage car le volume est lu par 

l’automate d’incubation des flacons 

Flacon pédiatrique : avant le 

prélèvement, marquer un trait pour la 

limite du volume sanguin à prélever.

Retirer le dispositif de 

prélèvement des flacons et 

désinfecter à nouveau les 

bouchons. Retourner

doucement 2/3 fois 

chaque flacon

Si des tubes de sang doivent être 

prélevés, prélever les tubes après les 

flacons d’hémoculture et directement sur 

le même adaptateur déjà connecté

Attention les flacons 

d’hémoculture mal étiquetées ne 

pourront pas être pris en charge

correctement au laboratoire

Ne pas écrire sur le fond 

des flacons, ne pas 

masquer le fond du flacon

Bonnes pratiques:

Flacons adultes:

• Volume optimal à : 40 à 60 ml (4 à 6 flacons)

• Volume par flacon : 10 ml

(ne pas dépasser les 10 ml)

Flacons pédiatriques (< à 12,7 kg):

• Volume optimal : 4 ml (1 graduation = 4ml)

• Vérifier la date de péremption notée sur 

chaque flacon

• Vérifier que la couleur du culot du flacon

ne soit pas jaune (sinon éliminer)

• Les flacons d’hémocultures doivent 

toujours être prélevés en premier
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Attention un volume de remplissage 

optimum conditionne la sensibilité du 

diagnostic
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Acheminer les flacons :

• Le + rapidement possible au laboratoire

• A température ambiante

• Accompagnés de la feuille de demande 

spécifique

• Dans un sachet de transport séparé (ne pas 

mettre avec d’autres prélèvements)
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